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ANO016: Einrichtung Zwei-Quadranten-Betrieb ELR/PSI DE

Einleitung

Diese Anleitung gilt zurzeit (Stand: 19.09.14) nur fur die Gerateserien
e ELR 9000

e PSI| 9000 2U, PSI 9000 3U

und beschreibt die Einrichtung, Konfiguration und Betrieb eines Zwei-Qua-
dranten-Systems. Als solches wird Ublicherweise der DC-seitige Verbund
einer Quelle (Netzgerate) und einer Senke (elektronische Last) betrachtet.
Im Zwei-Quadranten-Betrieb (kurz: 2QB) ist das Netzgerat die bestimmen-
de Komponente und wird daher in erster Linie bedient bzw. ferngesteuert.

Was ist erforderlich?

I}

e Mindestens eine kompatible elektronische Last mit Share-Bus, z. B. aus
Serie ELR 9000

e Mindestens ein kompatibles Netzgerat mit Share-Bus, z. B. aus Serie
PSI 9000 3U

e Beide Gerate missen 2QB unterstiitzen
e Beide Gerate missen dieselbe Nennspannung haben, weil 2QB spannungsgefiihrt arbeitet
e Ein passender Priifling
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Vorbereitung
1. Verbinden Sie die Gerate DC-seitig 1:1, so wie den Anschluf? ,Share“ 1:1, wie im Handbuch beschrieben

2. Ander elektronischen Last, die im 2QB der Slave sein soll, muR nichts eingestellt werden bzw. wére zu Gberprifen,
ob der Parameter Master-Slave im MENU, ALLG. EINSTELLUNGEN, Seite 7 auf AUS steht. Die Einstellung SLAVE
ist zwar zulassig, bewirkt aber, daf3 die Last im Hauptbildschirm nicht mehr zu bedienen ist.

3. Am Netzgerat, das im 2QB der Master sein soll, muB folgendes eingestellt werden:

= Wechseln Sie in das und dann auf ALLG. EINSTELLUNGEN und betétigen Sie [Illnalill] bis Sie auf
SEITE: 7 gelangen.

= Aktivieren Sie den Master-Slave-Modus (MS-Modus) mit |laEM3E|, was auch das Gerat als Master-Gerat festlegt. Es
erscheint eine Warnmeldung, die Sie mit OK bestatigen miissen, ansonsten wird die Anderung nicht ibernommen.

=l
= Ubernehmen Sie die Einstellungen mit Bedienfeld S und verlassen Sie das Einstellmen( bis zur Hauptan-
zeige. Das Gerét startet daraufhin eine Initialisierung und da es keinen Slave findet, stellt es sich selbst als einzelnen
Master ein. Das Ergebnis wird in einem Pop-up angezeigt:

= Betatigen Sie . Das Gerat zeigt wieder die Hauptanzeige, nun mit dem Status ,Master®. Es ist nun bereit
zum 2QB. Die Last darf an dieser Stelle nichts anzeigen.
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Wissenwertes zum 2QB U+

e Der Master (hier: PSI-Gerat) und der Slave (hier: ELR-Gerat) miissen separat
eingestellt werden (manuell oder Fernsteuerung), was Sollwerte und Schutzfunk-
tionen wie OVP angeht

¢ Die Sollwerte an der Last dienen als oberen Grenzen innerhalb derer der Master I I
Uber den Share-Bus steuert

e Bei korrekter Einstellung beider Geréate soll das Netzgerat im Quadrant | arbeiten < >+
(siehe Grafik rechts) und die Last im Quadrant Il. Die Umschaltung soll automatisch
und sauber geschehen, damit der Arbeitspunkt nicht an der Y-Achse hangenbleibt 11 Y]

e Bei Priflingen, wie z. B. Motoren, die eine Spannung erzeugen kénnen missen
beide Gerate, zumindest aber die Last, in der Lage sein, die hdhere Spannung
zu vertragen. Beim Netzgerat kann Uberhéhte Gegenspannung durch eine Ent-
koppeldiode verhindert werden. uU-
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Verdeutlichung der Funktionsweise anhand eines Beispiels
Aufgabe: Laden und Entladen einer Batterie 24 /400 Ah, gemaf} der oben beschriebenen Konfiguration.

e Netzgerat PSI 9080-170 3U eingestellt auf: lsy; = 50 A, Pso = 5000 W

e Elektronische Last ELR 9080-170, eingestellt auf: Isoll = max. Entladestrom der Batterie (z. B. 100 A), Psy = 3500 W,
Usoi = 24 V und UVD = 20 V oder ein anderer Minimalwert, bis auf den die Batterie entladen werden darf

¢ Annahme: die Batterie hat zu Beginn eine Spannung von 26 V

e Bei allen Geraten ist der DC-Eingang bzw. DC-Ausgang ausgeschaltet

1. Entladen der Batterie auf 24 V
Vorgabe: Spannung am Netzgerat auf 24 V eingestellt, DC-Ausgang Netzgerat und DC-Eingang Last eingeschaltet

Reaktion: Die Last wird die Batterie mit dem eingestellten Strom belasten, um die Spannung von 24 V durch Entladung zu
erreichen. Das Netzgerat liefert in diesem Fall keinen Strom, weil die Batteriespannung noch héher ist als die am Netzgerat
eingestellte. Die Last wird sukzessive den Strom reduzieren, um die Spannung konstant bei 24 V zu halten. Hat die Bat-
teriespannung bei ca. 0 A Entladestrom die 24 V erreicht, wird diese Spannung konstant gehalten, ggf. durch Nachladen
der Batterie vom Netzgerat.

2. Laden der Batterie auf 27 V
Vorgabe: Spannung am Netzgerat auf 27 V einstellen

Reaktion: Das Netzgerat wird nun die Batterie mit max. 50 A Ladestrom aufladen, welcher sich mit sukzessive steigender
Batteriespannung verringert, als Reaktion auf den sich andernden Innenwiderstand der Batterie. Die Last nimmt wahrend
der Aufladephase keinen Strom auf, weil sie Uiber die Share-Bus-Verbindung einen Sollwert Gbermittelt bekommt und dieser
hoher liegt als die momentane Batteriespannung. und als die Ausgangsspannung des Netzgerates Bei Erreichen von 27 V
wird das Netzgerat nur noch den Erhaltungsladestrom fiir die Batterie liefern.

Reaktion: Das Netzgerat wird die Batterie bis auf max. 27 V laden, da die Spannungseinstellung des Netzgerates dies so
vorgibt.

Daraus wird ersichtlich, daf® es wichtig ist, die fir die Anwendung max. zuldssigen Parameter zu kennen und an den Geréaten
entsprechend einzustellen, damit die Anwendung nicht zu schaden kommt.
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